Kod 11508 170 ml
Skladovat pri 2 - 30°C

Reagencie na méfeni koncentrace fosforu
Pouze pro in vitro diagnostiku v klinickych laboratofich.

FOSFOR

BioSystems

REAGENTS & INSTRUMENTS

Cc€

FOSFOR
Fosfomolybdenan / UV

PRINCIP METODY
Anorganicky fosfor ve vzorku reaguje v kyselém prostfedi s
molybdenanem za vzniku fosfomolybdenanového komplexu, ktery se
mé&fi spektrofotometricky®2.
OBSAH A SLOZENI
A. Reagencie: 3 x 40 mL. Kyselina sirova 0,36 mol/L, chlorid sodny
154 mmol/L.
Nebezpecdi : H314 — Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni
0¢i.P280 — Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév /
ochranné bryle/obli¢ejovy stit.
P303 + P361 + P353 — PRI STYKU S KUZI
(nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kazi vodou/osprchuijte.
B.Reagencie: 1 x 50 mL. Kyselina sirova 0,36 mol/L, chlorid sodny
154 mmol/L, molybdenan amonny 3,5 mmol/L.
Nebezpedi : Nebezpedi : H314 — Zplsobuje tézké poleptani kize
a poskozeni o¢i.P280 — Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny
odé&v/ochranné bryle/obligejovy &tit.P303 + P361 + P353 — PRI
STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti
odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou/osprchuijte.
S.Fosfor Standard. 1 x 5 mL. Fosfor 5 mg/dL (1,61 mmol/L). Vodny
primarni standard.

Pro dalsi varovani a doporuéeni — viz Karta bezpe¢nostnich tdajl .

SKLADOVANI
Skladujte pfi 2-30°C.
Reagencie a standard jsou stabilni do data expirace uvedené na
Stitku pokud jsou tésné uzaviené a je zabranéno jejich kontaminaci
béhem jejich pouziti.
Znamky zhorseni kvality:
Reagencie: pfitomnost €astic, zakal, absorbance blanku nad 0,500
pfi 340 nm.
Standard (S): pfitomnost ¢astic, zakal.

PRIPRAVA REAGENCIi
Standard (S) je pfipraven k pfimému pouziti - ready to use.
Pracovni reagencie: Smichejte 7 ml reagencie A + 3 ml reagencie B.
Pofadné promichejte. Roztok je stabilni 12 mésicl pfi 15-30 °C.

PRIDAVNA ZARIZENI
m Analyzator, spektrofotometr nebo fotometr s filtrem
340 nm £20 nm.

VZORKY
Sérum, heparizovana plazma nebo mo¢ odebrana standardnim
zplsobem.
Fosfor je v séru nebo v plazmé stabilni 7 dni pfi 2-8°C.
Odeberte 24-hodinovou mo¢ do lahve obsahujici 10 ml 10% (v/v)
kyseliny chlorovodikové. Vzorek je stabilni po dobu 10 dnu pfi 2-8°C.
Pred analyzou vzorek zcentrifugujte, nebo prefiltrujte a zfedte 1/10
destilovanou vodou.

POSTUP

1. Pipetujte do ozna¢enych zkumavek: (Poznamka 1)

-2. Pofadné promichejte a nechte inkubovat pfi pokojové teploté po
dobu 5 minut.

3. Odectéte abosorbanci (A) blanku vzorku pfi 340 nm proti
destilované vodé.

4. Odectéte abosorbanci (A) vzorku a standardu pfi 340 nm proti
reagent blanku.

VYPOCET
Koncentrace fosforu ve vzorku se vypocita podle vzorce:

A vzorku = A Blanku vzorku L
X C standardu X Redici faktor vzorku = C vzorku

A Standardu

Jestlize jste pouzili standard fosforu ke kalibraci (Poznamka 2):

Sérum a plazma Mo¢&
x5 =mg/dL x 50 = mg/dL
x 1,61 =mmol/L | x 16,1 = mmol/L

A vzorks = A Blanku vzorku

A Standarsu

REFERENCNi HODNOTY

Sérum?:

Dospéli: 2,5-4,5 mg/dL = 0,81-1,45 mmol/L

Déti:  4,0-7,0 mg/dL = 1,29-2,26 mmol/L
Mo¢?®: 0,4-1,3 g/24-h = 12,9-42 mmol/24-h
Koncentrace v plazmé jsou priblizné o 0,25 mg/dL (0,08 mmol/L)
niz§i nez vséru. Tyto hodnoty jsou pouze orientacni. Kazda
laborator by si méla stanovit své vlastni srovnavaci hodnoty.

KONTROLA KVALITY:
Pro ovéfeni spravnosti méfeni se doporuc€uje pouzit biochemické
kontrolni sérum hladiny | (kod. 18005, 18009 a 18042) a hladiny Il
(ko6d. 18007, 18010 a 18043) a biochemickou mocovou kontrolu
18054 a 18066.
Kazda laboratof by si méla stanovit svoji vlastni vnitfni kontrolu
kvality a postupy pro napravna jednani, jestlize kontroly nejsou
v toleranénim rozpéti.

METROLOGICKA CHARAKTERISTIKA

- Detekéni limit: 0,13 mg/dL fosforu = 0,042 mmol/L fosforu.

- Linearita: 20 mg/dL fosforu = 6,46 mmol/L fosforu. Pfi vy3Sich
hodnotach zfedte vzorek 1:2 destilovanou vodou a opakujte
méfeni.

-Opakovatelnost (within run):

Primérna koncentrace CcVv n
4,34 mg/dL = 1,40 mmol/L 1.3% 20
8,20 mg/dL = 2,65 mmol/L 0.7% 20
-Reprodukovatelnost (run to run):
Primérna koncentrace CVv n
4,34 mg/dL = 1,40 mmol/L 29% 25
8,20 mg/dL = 2,65 mmol/L 25% 25

-Citlivost: 48 mA-dL/mg = 149 mA-L/mmol

-Spravnost: Vysledky ziskané touto soupravou nevykazovaly
systematické rozdily pfi porovnani s referenénimi reagenty
(Poznamka 2). Podrobnosti o porovnavaci zkousce jsou
k dispozici na vyzadani.

-Interference: Hemoglobin (10 g/L), lipemie (triglyceridy 10 g/L) a
bilirubin (20 mg/dL) neinterferuji. Nékteré Iéky a latky mohou
interferovat®.

Tyto metrologické charakteristiky byly ziskany na analyzatoru.

Vysledky se mohou lisit pfi pouziti riznych analyzator(, nebo pfi

manualni metodé.

Cesky preklad 04/2018/VE

Reagent Vzorek Vzorek | Standard
Blank Blank

Destilovana voda 10 uL - - -

Vzorek - 10 L 10 L -

Fosfor Standard (S) - - - 10 L

Reagencie (A) - 1,0 mL - -

Pracovni reagencie 1,0 mL - 1,0mL | 1,0mL
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DIAGNOSTICKA CHARAKTERISTIKA
PFiblizné 80 % fosforu se v lidském téle nachazi ve fosfore¢nanu
vapenatém, ktery je pfitomen v kostech jako anorganicka latka.
Zbytek je pfitomen v karbohydratovém metabolismu pfi esterifikaci a
také v riznych slouc¢eninach, jako jsou fosfolipidy, fosfoproteiny,
nukleové kyseliny a nukleotidy.
Hypofosfatemie mize byt zplsobena vyménou fosfatu
z extracelularniho do intracelularniho prostoru, zvy$enou rendalni
nedostatecnosti (renalni tubularni poruchy, hyperparathyroismem)
nebo gastrointestinalni ztratou (prdjmy, zvraceni), a snizenou
intestinalni absorpci®®.
Hyperfosfatemie je zplisobena obvykle sekundarni nedostatecnosti
ledvin vyluCovat fosfaty pro renalni poruchu nebo
hypoparathyroiditidu®®.
Klinicka diagndéza by vSak neméla byt uzavrena jen na zakladé
tohoto vysledku, ale mély by byt propojeny klinické a laboratorni
vysledky.

POZNAMKY

1. Tato reagencie mlze byt pouzity v riznych analyzatorech.
Aplikagni protokoly jsou k dispozici na vyzadani u distributora.

2 Kalibrace provedena vodnym standardem muze zpUsobit vychyleni
(bias), specialné na nékterych analyzatorech. V téchto pfipadech
se doporucuje udélat kalibraci za pouziti séra vychazejicim ze
standardu. (Kalibra¢ni serum, kéd. 18011 a 18044).
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UPOZORNENI
Preklad revidovan k datu: 24.4.2018.
Vzhledem kmozné inovaci vyrobku Vam doporuujeme
prekontrolovat cesky preklad s originalnim pfibalovym letakem
porovnanim podle identifikaéniho ¢isla navodu uvedeném v zapati.
Originalni navod najdete v soupravé a na internetové adrese:
www.biosystems.es.
Cesky navod je k dispozici na: www.jktrading.cz

Vyhradni distributor:

CR : JK-Trading spol.s.r.0., Kfivatcova 421/5,150 21 Praha5,

tel.: +420 257 220 760

SK : JK-Trading spol.s.r.0., DIha 43, 900 31, Stupava, tel.: + 421
264 774 591

V pfipadé mimoradnych udalosti:

CR : Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), klinika pracovniho
|ékafstvi VFN a LF UK,

tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK : Toxikologické informaéné centrum Bratislava, 833 05,
Limbova 5, tel.: +421 254 774 166
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