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ANTI — nDNA PROTILATKY

BioSystems

Kod 44820 10x 6 testov Kod 44819 10 x 12 testov

Skladovanie pri 2 - 8°C

Reagencie na kvalitativne stanovenie anti-nDNA protilatok .
Vyhradne pre profesionalnu in vitro diagnostiku

(n DNA) REAGENTS & INSTRUMENTS
Kod 44825 Kaéd 44818 Kaéd 44817 .
204 testov F:)O testov 1(2>0 testov ANTI - nDNA P ROTI LATKY

(nDNA)
Nepriama imunofluorescencia
Crithidia Luciliae

PRINCiP METODY
Anti- nDNA protilatky zo séra sa viazu na odpovedajuci antigén
pritomny v Crithidia Luciliae. Vysledny komplex antigén-
protilatka je detekovany pomocou anti-luského imunoglobulinu
znaceného fluoresceinom. Vyhodnotenie sa uskutocriuje
pomocou fluorescenéného mikroskopu. *

OBSAH

kod 44825 Kod 44818 Kod 44817
A. sklicka 4 x 6 jamiek 10 x 6 jamiek 10 x 12 jamiek
B. PBS (10x) 1x100ml 1x100ml 1x100ml
C+. nDNA pozitivna 1x0,3ml 1x0,3ml 2x0,3ml

kontrola
C-. Negativna kontrola 1x0,3ml 1x0,3ml 2x0,3ml
D. IgG FITC/Evans 1x3ml 1x3ml 2x3ml
E. Montovacie médium 1x3ml 1x3ml 1x3ml
F.  Savy papier 1x4 1x10 1x10
Kod 44820 Kod 44819

A. sklicka 10x6 jamiek 10x12 jamiek

ZLOZENIE

A. Skli¢ka : Crithidia luciliae v kazdej jamke

B. PBS(10x) : Fosfore¢nan sodnyl, fosfore¢nan draselny
chlorid sodny, azid sodny 0,95g/l. pH 7,2

C+ nDNA Pozitivna kontrola : ludské sérum obsahujuce
protilatky proti nativnej DNA (nDNA), azid sodny 0,95 g/l

C-. Negativna kontrola : ludské sérum, azid sodny 0,959/l

D. 1gG FITC/Evans : kozi anti-ludsky IgG konjugovany s
fluorescein izotiokyanatom (FITC), Evansova modra
0,01g/l, azid sodny 0,95g/I

E. Montovacie médium: Mowiol, Glycerol,Tris, azid sodny
0,95 g/L

F. Savy papier

Ludské séra pouzité pri priprave pozitivnej a negativnej kontroly
boli testované s negativnym vysledkom na anti-HIV a anti-HCV
a rovnako na HBs antigen. | napriek tomu zaobchadzajte s
kontrolami ako s potencionalne infekénym materialom.

SKLADOVANIE
Skladujte pri 2 — 8°C.
Reagencie su stabilné do datumu uvedeného na Stitku v
pripade, Ze su skladované uzatvorené a je zabranené
kontamin&cii v priebehu ich pouzivania.
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Priznaky zhorsenia kvality :

» Kvapalné reagencie : Pritomnost zrazeniny, zakalu

* Mikrotitraéné dosti¢ky : natrhnutie saku, makroskopické
defekty na bunecnych kulturach, ako je poskriabanie dna
jamiek, odlupnutie.

POMOCNE REAGENCIE
PBS (10x)

IgG FITC/Evans, konjugat s Evansovou modrou pre
kvalitnejsie rozliSenie

E. Montovacie médium

C+ nDNA Pozitivha kontrola

C-. Negativna kontrola

PRIPRAVA REAGENCII
PBS: Reagenciu B nariedte destilovanou vodou v pomere 1/10.
Stabilna 1 mesiac pri 2-8 ° C, ak boli pri skladovani dodrzané
odporucané teploty, reagencia bola dobre uzatvorena a nedoslo
ku kontaminacii v priebehu jej pouzivania.
Ostatné Cinidla su pripravené k priamemu pouzitiu.

PRIDAVNE ZARIADENIA
« zvlhéovacia komérka
* premyvacie zariadenie
« krycie sklicka 24x60 mm
« fluorescenény mikroskop s excitacnym filtrom 495nm a
525 nm emisnym filtrom pre FITC vizualizaciu

VZORKY
Sérum alebo plazma odobrana standardnym spdsobom.
Stabilita — 1 tyzden pri 2 — 8°C.
Vzorku pred testovanim zriedte v pomere 1/10 PBS — vid
priprava reagencii. Na titraciu pozitivnych vzoriek riedte
dvojkovym radom v PBS — zacnite riedenim 1/10.

POSTUP
1. Vytemperujte vSetky ¢inidla na izbovu teplotu.
2. Aplikujte 1 kvapku (25ul) nariedenej vzorky alebo

kontroly do kazdej jamky (A). Uistite sa, Ze je kompletne
pokryta. (Poznamka1)

3. Sklicka dajte do zvlh¢ovacej komorky a inkubujte 30
minut pri izbovej teplote (15-30°C).

4. Sklicko naklorite a opatrnym poklepavanim o filtraény
papier odstrante prebytocné kvapky vzorky. Zabrante
skrizenej kontaminacii.

5. Zfahka oplachnite reagenciou PBS ( vid PRIPRAVA
REAGENCII). (Poznamka2 )
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6. Sklicka premyvajte 5 minut v nadobe obsahujucej PBS.
Potom PBS vymerite a premyvanie zopakujte.

7. Sklicko opatrne osuste Specialnym odsavacim papierom.

8. Jamky musia zostat vihké v priebehu celej procedury,
preto ich nevysusujte. Aplikujte 1 kvapku reagencie D do
kazdej jamky. Inkubuijte pri izbovej teplote 30 minut vo
zvihéovacej komorke.

9. Premyvaijte podla bodu 6 a osuste podla bodu 7.

10. Do kazdej jamky pridajte niekolko kvapiek reagencie E
a opatrne prekryte krycim sklickom tak, aby nevznikli
vzduchové bubliny.

ODCITANIE
Sklicka vyhodnocujte pomocou fluorescenéného mikroskopu
(zvacsenie 250-400x). Aby ste dosiahli najlepSie vysledky,
vyhodnocujte sklicka okamzite. Zvolte strednu €ast zorného
pofa medzi strednou a krajnou zénou v €asti s rovnhomernou
vzdialenostou medzi bunkami . Intenzita fluorescencie na
okrajoch a v strede nie je charakteristicka.

jamka vybrana ¢ast zorného pola

Crithidia luciliae je hemoflagelat s modifikovanym
mitochondrionom zvanym kinetoplast, ktory obsahuje
dvojzavitnicu DNA (nDNA), ktora nie je viazana na histény a
zjavne jej chyba akykolvek iny nuklearny antigén.

Kinetoplast je kruhovita organela mensia ako jadro a je
umiestnena medzi jadrom a bazalnym telieskom.(2,3,4).
Séra vykazujuce jasnu fluorescenciu kinetoplastu pri
odporu¢anoim riedeni by mali byt povazované za pozitivne.
Fluorescenciu mbze vykazovat tiez jadro, bazalne teliesko
alebo bicik, ale posudzuje sa iba fluorescencia kinetoplastov.

Pozitivne séra mozu byt titrované. Titer séra je definovany ako
najvyssie riedenie vykazujuce pozitivny vysledok.

KONTROLA KVALITY
Pozitivna (C+) a negativna kontrola (C-) by mala byt testovana
spolo¢ne so vzorkou pacienta, ak bola zakipena so supravou
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kod 44825, 44817, alebo 44818, aby bolo verifikované spravne
prevedenie testu.

Pozitivna kontrola (C+) by mala vykazovat vySSie opisany
Specificky obraz.

Negativna kontrola (C-) by nemala davat Ziadny Specificky
obraz.

Kazdé laboratérium by si malo stanovit' svoju vlastnu vnutornu
kontrolu kvality a postupy pre napravné jednanie v pripade, ze
kontroly nie su v toleranénom rozpati.

CHARAKTERISTIKA TESTU
IgG FITC/Evans konjugat je kalibrovany oproti WHO
Medzinarodnému standardu pre FITC znaceny ovéi anti-ludsky
imunoglobulin.
Spravnost : vysledky ziskané touto supravou nevykazovali
systematické rozdiely pri porovnavani s referenénymi
reagentami. Detaily o porovnavacej skuske su k dispozicii na
vyziadanie.

DIAGNOSTICKA CHARAKTERISTIKA
Crithidia luciliae imunofluorescenény test na stanovenie nDNA
protilatok ma vysoku diagnosticku $pecificitu, ale i pomerne
vysoku diagnosticku senzitivitu pre systémovy lupus
erythematosus (SLE). NajCastejSie su detekované autoprotilatky
spojené so SLE : u 95% pacientov so SLE s postihnutim
obli¢iek, u 50-70% pacientov so SLE bez postihnutia obli€iek, u
40% pacientov s neaktivnym SLE. Anti-nDNA protilatky sa u
zdravych jedincov vyskytuju zriedka .5
Suprava BioSystems anti — nDNA protilatky bola pouzita na
testovanie 80 sér od pacientov so SLE, ako aj od zdravych
darcov. Vysledky su uvedené niZSie :

N POZ |NEG | Senzitivita | Specificita
SLE 43 29 14 67 100
SLE bez postihnutia 25 15 10 60 100
obliciek
SLE s postihnutim 18 14 4 78 100
obliciek
Iné autoimunitné 20 0 20
poruchy
Zdravi darcovia 17 0 17

Klinicka diagn6za by nemala byt stanovena iba na zaklade
vysledku jedneho testu, ale mali by byt prepojené klinické a
laboratérne udaje.

POZNAMKY
1. Nedotykajte sa behom testu tkanivovych rezov v jamkach.
2. Na premytie pouzite striCku alebo pipetu. Zabrarite skrizenej
kontaminacii medzi vzorkami.
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Reagencie na kvalitativne stanovenie anti-nDNA protilatok .
Vyhradne pre profesionalnu in vitro diagnostiku
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UPOZORNENIE
Slovensky preklad k 29.12.2021.
Vzhladom k moznej inovacii vyrobku sa odporuca
prekontrolovat slovensky preklad s originalnym pribalovym
letdkom tak, Ze sa porovnaju identifikaéné ¢isla uvedené v
zapati. Originalny navod najdete v siprave a na internetovej

adrese www.biosystems.es.
Slovensky navod je k dispozicii na www.jktrading.cz.

Vyhradny distributor:
CR : JK-Trading spol.s.r.o., Kfivatcova 421/5,150 21 Praha 5,
tel.: +420 257 220 760

SK : JK-Trading spol.s.r.0.,Dlha 43, 900 31 Stupava
tel.: + 421 264 774 591

V pripade mimoriadnych udalosti:

CR : Toxikologické informaéni sttedisko (TIS), klinika

pracovniho Iékafstvi VFN a LF UK,

tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK : Toxikologické informaéné centrum Bratislava, 833 05,
Limbova 5, tel.: +421 254 774 166
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